
 

MEMORANDO SEI Nº 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM

 

 

Joinville, 13 de novembro de 2024.
À
SAP.LCT
 
Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).
 

Em atenção aos Memorandos SAP.LCT SEI nº 0023472988, 0023485277 e  0023468577, seguem as análises técnicas solicitadas:
 

ItemMaterial/Serviço Unid.
medida Empresa  Marca

Proposta
de acordo
com o
edital

8.10.1-
Registro
Anvisa

8.10.2-
Prospecto/
Ficha
Técnica

Amostra

Questionamento na
análise preliminar e
manifestação da
empresa

Parecer

15
40588 - AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45 MM
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA
DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X
DIÂMETRO) 13 MM X 0,45 MM, HASTE DE ACO
INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL
TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO
PLASTICO EM COR UNIVERSAL, DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA, CONECTOR PADRAO
ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL,
EMBALAGEM UNITARIA, COM ABERTURA
ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO.
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE,
PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE,

UNID BRAMED
COMERCIO
HOSPITALAR DO
BRASIL LTDA

VENPER De acordo 81840549010-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou. ------- ------ Proposta de
Acordo com o
edital,
Classificada.
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ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ /ANVISA,
VALIDADE MINIMA 2O MESMES APOS EMISSAO
DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

18

910799 - AGULHA P/ ASPIRACAO DE
MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1")
AGULHA EXCLUSIVA PARA ASPIRACAO DE
MEDICAMENTOS COM BISEL SIMPLES COM
AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE
FRASCOS-AMPOLA,PONTA ROMBA, CÂNULA
SILICONIZADA, CANHAO DE COR VERMELHA.
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA
UNITARIAMENTE. TAMANHO 18 G. Cota Principa

PC

SOMA/SC
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

NUTRIEX De acordo

80451960196-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou ------ ------

Proposta de
Acordo com o
edital,
Classificada.

28

25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2
ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE
INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO
POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E
LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO
ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO,
COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O
FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE
GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM
CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS
ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO
COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO
LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA
SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO
DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME,
CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Principal

Unidade
ANGULAR
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

MEDIKA De acordo

10299680148-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE

Solicitamos que a
empresa confirme o
código de referência
do modelo ofertado,
visto que a
documentação
técnica refere-se a
diversos modelos.
Caso o modelo
ofertado seja o
código "CBI-M100-
2" a proposta está
aprovada. Haverá a
necessidade de
apresentar amostras.

No retorno, a
empresa apresentou
documentação
destacando o modelo
CBI-M100-2

Proposta
classificada.
Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras

29 25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2
ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE
INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO
POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E
LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO
ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO,
COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O
FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE
GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM
CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS
ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO
COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO
LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA
SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO

Unidade WISDOM FARMA
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

MEDIKA De acordo 10299680148-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE
Solicitamos que a
empresa confirme o
código de referência
do modelo ofertado,
visto que a
documentação
técnica refere-se a
diversos modelos.
Caso o modelo
ofertado seja o
código "CBI-M100-
2" a proposta está
aprovada. Haverá a

Proposta
desclassificada
por ofertar item
divergente do
exigido no edital.
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DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME,
CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Reservada até
25%

necessidade de
apresentar amostras.

No retorno, a
empresa apresentou
documentação
destacando o modelo
CBI-M275-2,
porém, tal modelo
atende aos itens 30 e
31, não ao item 29.

30

25583 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2
ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5 DIAS SISTEMA DE
INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO
POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E
LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO
ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO,
COM CAPACIDADE DE 250 ML, QUE GARANTA O
FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE
GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM
CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS
ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO
COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO
LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA
SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO
DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME,
CLAMP, TAMPAESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Principal

Unidade
ANGULAR
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

MEDIKA De acordo

10299680148-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE

Para continuidade na
análise, solicitamos
que a empresa
confirme o código
de referência do
modelo ofertado,
visto que a
documentação
técnica refere-se a
diversos modelos.

 

No retorno, a
empresa apresentou
documento
destacando o modelo
CBI-M275-2.

Proposta
classificada.
Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras.

31 25583 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2
ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5 DIAS SISTEMA DE
INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO
POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E
LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO
ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO,
COM CAPACIDADE DE 250 ML, QUE GARANTA O
FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE
GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM
CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS
ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO
COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO
LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA
SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO
DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME,
CLAMP, TAMPAESTÉRIL, EMBALADO

Unidade DEALERMED
MATERIAIS
HOSPITALARES
LTDA

EXACT/
E250002002

De acordo 81472680002-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE
Para continuidade na
análise, solicitamos
que a empresa
confirme o código
de referência do
modelo ofertado,
assim como, que este
atende a exigência
de fluxo de 2 ml/h e
volume de 250 ml,
visto que a
documentação
técnica refere-se a
diversos modelos.

Proposta
classificada.
Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras
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INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Reservada até
25%

No retorno, a
empresa apresentou
documentação
complementar
indicando que o item
ofertado é o modelo
EX-E250002002 e
que este atende a
exigência de fluxo
de 2 ml/h e volume
de 250 ml.

41 42818 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G
NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA
INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G,
MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL,
IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO
UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA;
AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO,
AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE
POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE
NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO
PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU
TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU
ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR
PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA
EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS
DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO
TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO
REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER
ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA,
COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO
DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE
NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM
NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL;
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,

UNID DELF
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

Harsória /
Modelo
HEALCATH
SUPER-24G X
14MM

De acordo 81325990043-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE ---------- Proposta
classificada.
Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras

13/11/2024, 14:29 SEI/PMJ - 0023545258 - Memorando

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000025653518&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001073&infra… 4/9



ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE
MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE
ENTREGA. Cota Principal

42

42818 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G
NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA
INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G,
MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL,
IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO
UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA;
AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO,
AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE
POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE
NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO
PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU
TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU
ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR
PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA
EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS
DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO
TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO
REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER
ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA,
COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO
DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE
NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM
NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL;
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE
MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE
ENTREGA. Cota Reservada até 25%

UNID

PGE PRIME
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
A SAUDE LTDA

Polimed

Ofertou
item da
marca
Polymed

10150470473-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou
referente a
cateter da
marca Medix

EXIGE -----

Na proposta, a
empresa indicou
produto da marca
Polymed e na
documentação
técnica
apresentou ficha
referente a marca
Medix. As duas
marcas não
atendem ao
subitem 4.3 do
anexo VI- Termo
de Referência.
Proposta
reprovada.

48 911121 - CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20CM
CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20 CM PARA
PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL EM
POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADA,
FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO,
HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM

PC MEDEVICES
PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

BIOMEDICAL/
modelo
C7T20BTLWZ

De acordo 10196320070-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE ------- Proposta
classificada, não
há a necessidade
de apresentar
amostras, produto
já utilizado e
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INDIVIDUAL ESTERIL. DADOS DE
IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO,
DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO
DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.

aprovado
anteriormente,
conforme SEI nº
0017566828.

59

44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR
LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO
DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE
PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE
COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE
PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE
SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO
PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM
DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE
GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL,
COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM
SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO
OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM
ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E
TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC
TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE
COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE
MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE;
INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE
LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O
USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK
OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE
FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE
PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO
PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE
GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E
VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO
FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM
TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO
CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM
VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO
AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA
EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA,
ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO
GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO
NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal

Unidade

AMG
HOSPITALAR
COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA

LA VITA
EMA03A De acordo

80288099005-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE -------

Proposta
classificada.
Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras.

60 44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR
LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO

Unidade CRUZEL
COMERCIAL

BIOSANI De acordo 80286000045-
Registro

Apresentou,
porém,

EXIGE ----- Proposta de
acordo com o
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DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE
PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE
COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE
PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE
SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO
PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM
DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE
GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL,
COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM
SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO
OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM
ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E
TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC
TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE
COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE
MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE;
INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE
LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O
USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK
OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE
FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE
PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO
PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE
GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E
VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO
FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM
TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO
CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM
VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO
AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA
EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA,
ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO
GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO
NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada
até 25%

LTDA vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

constam
informações
divergentes
do edital.

edital,
classificada.
haverá a
necessidade de
apresentar
amostras. 

63 10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS
GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M,
EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO
FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO
BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL,
COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS,
COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE

Unidade SUPERMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

M2LIFE Apresentou
descrição
resumida

81911939004-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou EXIGE ------- Proposta de
acordo com o
edital. Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras

13/11/2024, 14:29 SEI/PMJ - 0023545258 - Memorando
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PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR
ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ
DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR
O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS
INICIAIS. UMA PONTA PERFURANTE COM 1 (UM)
ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO
OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A
OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO
MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE
DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA
GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM
VAZAMENTOS. PROTETORES DE PONTAS
SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE
REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE
DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO
EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES
HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO,
APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA
ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA.
ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR,
ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE,
ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota
Principal
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25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM
TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2
CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS
COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4
NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE
EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE
COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM
CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL
COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,
CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE
IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE. Cota Principal

Unidade

SUPERMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

M2LIFE
Apresentou
descrição
resumida

81911939005-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou,
porém, não
constam
todas as
informações
exigidas no
edital

EXIGE

O edital exige
infusor com tampas
sobressalentes (4 no
total) e na ficha
técnica não consta
esta informação.
Aprovação
condicionada a
empresa confirmar
que o item possui 4
tampas. Haverá a
necessidade de
apresentar amostras.

No retorno, a
empresa informou
que o equipo multi
vias é apenas com 2
tampas.

Proposta
reprovada por
ofertar item que
não atende ao
edital.

13/11/2024, 14:29 SEI/PMJ - 0023545258 - Memorando
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73

25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM
TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2
CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS
COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4
NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE
EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE
COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM
CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL
COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,
CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE
IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE. Cota Reservada até 25%

Unidade

SUPERMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

M2LIFE
Apresentou
descrição
resumida

81911939005-
Registro
vigente,
confirmado no
portal da
Anvisa

Apresentou,
porém, não
constam
todas as
informações
exigidas no
edital

EXIGE

O edital exige
infusor com tampas
sobressalentes (4 no
total) e na ficha
técnica não consta
esta informação.
Aprovação
condicionada a
empresa confirmar
que o item possui 4
tampas. Haverá a
necessidade de
apresentar amostras.

No retorno, a
empresa informou
que o equipo multi
vias é apenas com 2
tampas.

Proposta
reprovada por
ofertar item que
não atende ao
edital.

 

As análises das demais propostas serão encaminhadas posteriormente.
 
Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a), em 13/11/2024, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0023545258 e o código CRC 1143470D.
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