
 

MEMORANDO SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM

 

 

Joinville, 05 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

 

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

 

Em atenção ao documento SEI  º 0023803342, segue análise solicitada:
 

Item Material/Serviço
Unidade
de
medida

Empresa Marca

Proposta
de acordo
com o
edital

8.10.1- Registro
Anvisa

8.10.2-
Prospecto/
Ficha Técnica

Amostra

Questionamento na
análise preliminar e
manifestação da
empresa

Parecer

36 44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO
PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G;
IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO
UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA;
AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO,
AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE
POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E
QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO
DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU
TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU

Unidade INTERJET
COMERCIAL
LTDA

DESCARPACK

Modelo:
362301

De
acordo

10330660052-
Registro vigente
para o cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed),
sendo a
detentora do
registro a
empresa
Descarpack,
confirmado no
portal da Anvisa

Apresentou,
referente ao
cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed) e
importado pela
empresa
Decarpack
Descartáveis
do Brasil Ltda
(pág. 9 da
proposta)

EXIGE -------- A empresa
ofertou produto
fabricado pela
empresa Poly
Medicure
(Polymed) e
distribuído no
Brasil pela
empresa
Descarpack. O
edital veda a
contratação de
cateter da
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ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR
PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM
A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA
EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE
REFLUXO TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;
CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER
EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE
AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR
SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM
MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO;
PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,
COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.
VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO
DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

Polymed.
Proposta
reprovada.

38 44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO
PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G;
IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO
UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA;
AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO,
AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE
POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E
QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO
DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU
TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU
ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR
PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM
A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA
EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE
REFLUXO TRANSPARENTE PARA

Unidade METROSAUDE
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

Descarpack De
acordo

10330660052-
Registro vigente
para o cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed),
sendo a
detentora do
registro a
empresa
Descarpack,
confirmado no
portal da Anvisa

Apresentou,
referente ao
cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed) e
importado pela
empresa
Decarpack
Descartáveis
do Brasil Ltda
(pág. 7 da
proposta)

EXIGE -------- A empresa
ofertou produto
fabricado pela
empresa Poly
Medicure
(Polymed) e
distribuído no
Brasil pela
empresa
Descarpack. O
edital veda a
contratação de
cateter da
Polymed.
Proposta
reprovada.
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VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;
CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER
EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE
AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR
SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM
MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO;
PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,
COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.
VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO
DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

40 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO
PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G;
IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO
UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA;
AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO,
AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE
POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E
QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO
DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU
TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU
ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR
PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM
A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA
EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE
REFLUXO TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;
CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER
EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE
AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR
SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM
MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO;
PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,
COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO

Unidade METROSAUDE
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA

Descarpack De
acordo

10330660052-
Registro vigente
para o cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed),
sendo a
detentora do
registro a
empresa
Descarpack,
confirmado no
portal da Anvisa

Apresentou,
referente ao
cateter
fabricado pela
Poly Medicure
(Polymed) e
importado pela
empresa
Decarpack
Descartáveis
do Brasil Ltda
(pág. 7 da
proposta)

Exige ------------- A empresa
ofertou produto
fabricado pela
empresa Poly
Medicure
(Polymed) e
distribuído no
Brasil pela
empresa
Descarpack. O
edital veda a
contratação de
cateter da
Polymed.
Proposta
reprovada.
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EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.
VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO
DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

72

25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM
TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2
CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS
COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4
NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE
EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE
COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM
CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL
COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,
CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE
IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE. Cota Principal

Unidade
ANGULAR
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

BIOSANI

De
acordo,
porém, a
empresa
não
indicou o
modelo
do item
ofertado.

80286000040-
registro vigente,
referente a
vários modelos
de equipos
multivias,
confirmado no
portal da Anvisa

Apresentou
referente a
diversos
modelos de
infusores 2
vias

EXIGE

Na análise preliminar
foi indicado que tanto
a ficha técnica quanto
o registro são
referentes a diversos
modelos e solicitado
que a empresa
informasse qual o
modelo do conector 2
vias ofertado.

No retorno, a empresa
informou que
" conforme
informação do
fornecedor, o modelo
a ser enviado é o
Equipo Multivias 2
vias com Clamp, Luer
Lock Rotativo com
tampas extras.
modelo 6.5.0210-32.
Caso seja necessário
o envio de amostras
podem solicitar pois
temos disponível."

Em análise à
documentação
apresentada pela
empresa, o
modelo 650210-
32 não consta a
informação "luer
lock rotativo";
verifica-se que o
modelo 65071032
possui tal
especificação
(duas vias com
corta fluxo/ Luer
Lock rotativo/
Tampa protetora
extra. 

Novamente,
solicitamos que a
empresa confirme
o modelo
ofertado, visto
que as
informações são
divergentes. 

73 25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM
TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2
CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS
COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4
NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE
EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE
COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM
CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL
COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,
CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE
IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE. Cota Reservada até 25%

Unidade WISDOM FARMA
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

BIOSANI De
acordo,
porém, a
empresa
não
indicou o
modelo
do item
ofertado.

80286000040-
registro vigente,
referente a
vários modelos
de equipos
multivias,
confirmado no
portal da Anvisa

Apresentou
referente a
diversos
modelos de
infusores 2
vias

EXIGE
Na análise preliminar
foi indicado que tanto
a ficha técnica quanto
o registro são
referentes a diversos
modelos e solicitado
que a empresa
informasse qual o
modelo do conector 2
vias ofertado.

No retorno, a empresa
informou que
" conforme
informação do

Em análise à
documentação
apresentada pela
empresa, o
modelo 650210-
32 não consta a
informação "luer
lock rotativo";
verifica-se que o
modelo 65071032
possui tal
especificação
(duas vias com
corta fluxo/ Luer
Lock rotativo/
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fornecedor, o modelo
a ser enviado é o
Equipo Multivias 2
vias com Clamp, Luer
Lock Rotativo com
tampas extras.
modelo 6.5.0210-32.
Caso seja necessário
o envio de amostras
podem solicitar pois
temos disponível."

Tampa protetora
extra. 

Novamente,
solicitamos que a
empresa confirme
o modelo
ofertado, visto
que as
informações são
divergentes. 

 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a), em 05/12/2024, às 12:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0023806548 e o código CRC 6ACA4866.
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