
 

MEMORANDO SEI Nº 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM

 

 

Joinville, 18 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

 

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico 453/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

 

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:
 
 

ItemMaterial/Servic ̧o
Unidade
de
medida

Empresa Marca Parecer

35

44202 - CATETER
PERIFERICO Nº 18
COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA

Unidade

DELF
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

Harsória /
Modelo:
03183310EI

Conforme Análise SEI
nº 0023982077, o dispositivo
necessita de cuidado quando
retirado da embalagem pois a
tampa solta e pode cair,
deixando o sistema aberto. A
cânula não desliza facilmente
no paciente, apresenta
resistência. Amostra
reprovada. 

37

44203 - CATETER
PERIFERICO Nº 20
COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA 

Unidade

T.D. & V.
COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
E HOSPITALARES
LTDA

SAFE-
CATH

Amostra aprovada conforme
Análise SEI nº 0023982779.

39

44204 - CATETER
PERIFERICO Nº 22
COM Unidade

T.D. & V.
COMERCIO DE
PRODUTOS SAFE- Amostra aprovada conforme
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39 COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA

UnidadeODONTOLOGICOS
E HOSPITALARES
LTDA

CATH Análise SEI nº 0023982812.

41

42818 - CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA 24
G NEONATAL (0,7
X 14 MM) 

UNID

DELF
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

Harsória /
Modelo
HEALCATH
SUPER-
24G X
14MM

Conforme Análise SEI nº
0023977626, o cateter possui
resistência no momento da
progressão do mesmo,
tornando a punção mais
dolorosa e dificultosa. Amostra
reprovada. 

43

44205 - CATETER
PERIFERICO Nº 24
COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA

Unidade

T.D. & V.
COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
E HOSPITALARES
LTDA

SAFE-
CATH

Conforme Análise SEI nº
0023982831, as amostras
foram testadas em crianças e
constatou-se resistência tanto
na punção quanto na
progressão do cateter. Em
algumas amostras a tampa de
fechamento caiu, havendo a
necessidade de fixá-la no
sistema para realizar a
punção. Amostra reprovada. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno,
Coordenador(a), em 18/12/2024, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023982848 e o código CRC 504BDA43.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0
0023982848v6
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Prefeitura de
Jo i n v i l l e

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM 35- CATETER PERIFÉRICO N° 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44202 - CATETER PERIFÉRICO N° 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA
INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM
(PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU
(ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE
POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA
COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE,
SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE
ROTAÇÃO; CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO
SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTÁVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR
DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO
DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO,
(ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA,
(CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20
MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal
' F O R N E C E D O R:  D ELF D ISTRI BU ID OR A D E ME DI CA ME N TO S LTDA

MARCA: Harsóri a / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA Modelo: 03183310E1
REGISTRO: 81325990043

LOTE: 31249/0759_

; Q U A DADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidade s
AVALIAÇÃ O TÉCNICA

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G, IDENTIFICADO NAS
CORES PADRÃO UNIVERSAL

COM PROTETOR DE AGULHA

!AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO,  SEM REBARBAS OU
(ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA,  SEM NECESSIDADE
DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO
PACIENTE.

CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXIVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE
NÃO P ERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO;

DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA,
SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO;

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTA ÇÃO;

CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO
SANGUÍNEO;

CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM
PROTETOR DE AGULHA;

O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO;

PRODUTO ATOXICO,  ESTERIL;

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  COM ABERTURA
ASSEPTICA,  CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.

MAtende ( )Não atende

Atende ( )Não atende

(>')Atende ( )Não atende

(?Atende ( )Não atende

( )Atende (,Não atende

(>Atende ( )Não atende

()Atende ( )Não atende

(At ende ( )Não atende

)Atende ( )Não atende

('>,)-Atende ( )Não atende

()Atende ( )Não atende
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CONCLUSÃO

Aprova o produto ( ) SIM

JUSTIFICATIVA:
Pi-d 0 A , .

NÃO

DATA: - i l  / j / ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMB

Prefeitura de
Joinville
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Prefeitura de
Jo inv i ll e

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM 3 7 - CATETER  P E RI FE RIC O N°  2 0  C OM  D ISP OS ITIVO  D E SEG UR AN ÇA

4 4 2 0 3  -  C ATE TER  P E RI FE R IC O  N °  2 0  CO M  D I SP OS I TI VO  DE  SE GU R AN ÇA DI S P O SI TIVO P AR A I NF U SÃO
IN TR AVE N OS A C AL I B RE  2 0  G ;  ID E N TI F I C AD O  NAS  CO R E S  P AD RÃO  UN I VE RS AL , C O M P R O TE TO R D E

;AGU L HA; AG U LH A EM AÇ O, CO M BI SE L  TRI F AC ETADO , AF IADO , SEM RE B ARB AS OU AS P E RE ZAS,
( Q U E  P O S SI B I LI TE  P U N Ç ÃO  S EM  R ES I S TÊ N C IA,  S EM  N EC E S SI D ADE  D E U S O  D E  FO R Ç A E X TR A E Q U E

N ÃO CAU S E DE F O R MI D AD E N O TE C ID O DO P ACIE NTE. C ÂN U L A DE P O LI U RE TAN O OU TE FL ON ,
FLE XÍVEL, ISENTA DE RE B AR B AS E Q U E N ÃO P E R M I TA C O L AB AM E N TO O U
DE VE  P O S S IB I L ITAR  P R O G R ES S ÃO S U AVE  N O P AC IE N TE ,  S E M R E S IS TÊ NC I A,  S E M  NE C E SS I D ADE  D E
US O DE FORÇA EX TRA, SEM C AU S AR DE F OR M AÇÕ E S N O TEC ID O; DI SP OS ITIVO DE S E G U R A N Ç A
CO N F O R M E  N R 3 2 ;  D E VE  S E R  AC I O N AD O  S E M  A NE C E S S I D AD E D E  AP L I C AÇ ÃO  D E  F O RÇ A E X TR A E
SE M  A NE C E S S ID AD E  DE  M O VIM E N TO S D E  R OTAÇ ÃO ; C AM ARA D E  RE F L U X O TR AN SP AR E N TE  P AR A
VI S U AL I ZAÇ ÃO  D O R E F L U XO  S AN G UÍ N E O ;  CO N E C TO R  L U E R  ADAP TÁVE L E M  Q U AL Q U E R  EQ U I P O  E
SE RI NG A, CO M P R O TETO R  DE  AG UL H A;  O  D I SP O S I TI VO  DE VE  FU N C I ON AR  SE M  A N E C E SS I D ADE  D E

!NE NH UM M O VI M E N TO DE RO TAÇ ÃO EM NE NH UM MO M E N TO DO P R O C ED I M EN TO DE P U NÇ ÃO ;
( P R ODU TO ATOX IC O, ESTERI L; EM B ALAG E M IN DI VI DU AL EM PAP EL G R AU CI RU R GI CO , COMI
AB ER TUR A AS SÉ P TI CA, C O N TE N D O EX TE R N AM E N TE DAD O S DE IDE NTIFI CACAO ,I

1P R OC ED EN CI A, TI P O E DATA DE ES TE R IL I ZAC AO , VAL ID AD E, LOTE, IS E NC AO/ R EG I STR O NO-

VAL IDA D E MIN IMA 2 0  ME SES A POS  E MI S SAO D A NF  D E EN TR EG A.  C ota Pri nci pal

! F O R N E C E D O R : T.D. & V.  CO MER C IO DE P RO D U TO S OD ON TO L OG IC O S E H OSP ITA LAR ES  LTDA

MAR CA:  SAF E- CATH

1REGISTRO: 80679519004_
i LOTE: 230702
iQ UANTID ADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G, IDENTIFICADO NAS ( A t e n d e ( )Não atende
CORE PADRÃO UNIVERSAL _

PROTETOR DE AGULHA Ate nde Não ate ndeCOM ( ) ( )

AGULHA EM AÇO,  COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO,  SEM REBARBAS OU
ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE (, ,, )Atende ( )Não atende
DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO

PACIENTE.
CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXIVEL,  ISENTA DE REBARBAS E QUE
NÃO PERMITA COLABAM ENTO OU ACOTOVELAMENTO;

DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA,
SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA,  SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES

NO TECIDO;
(DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32;  DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO;

ACAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO

SANGUINEO;CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM

PROTETOR DE AGULHA;

O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE

PUNÇÃO,

PRODUTO ATOXICO,  ESTERIL;

(EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA
ASSEPTICA,  CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO,  VALIDADE, LOTE,

IISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVIS A _

OAte nde ( )Não atende

(- )Atende ( )Não atende

( Atende ( )Não atende

(-,Atende ( )Não atende

(. )Atende ( )Não atende

(,-4Atende ( )Não atende

(,.)Atende ( )Não atende

1
(( Atende ( )Não atende
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Prefeitura de
J o i n v i l l e

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: - / ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville

PA 24 Horas Norte
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Prefeitura de
Joinv ille

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

IT EM 3 9- CATETER  P E RI FE RIC O N°  2 2  C OM  D ISP OS ITIVO  D E SEG UR AN ÇA

4 4 4 2 0 4  -  CATE TE R  P ER IF ER I CO  N °  2 2  CO M DI S P O SI TI VO DE  S EG U RANÇ A D IS P O SI TI VO P ARA IN FU SÃO
IN TR AVE N O S A C AL I BR E  2 2  G ;  I DE N TI FI C AD O  N AS  CO R E S  P AD R ÃO U N I VER S AL , C O M  P R O TE TO R  D E
AG U L H A;  AG U L H A EM AÇ O, CO M BI S EL  TRI F ACE TAD O ,  AF I AD O , SE M RE B AR B AS OU AS P E R EZ AS ,
QU E  P O S SI B I LI TE  P U N ÇÃO  SE M  RE S IS TÊ NC I A,  S E M N E CE S S ID AD E D E US O  D E  F OR Ç A E X TRA E  Q U E
N ÃO CAU S E DE F OR M I DAD E NO TE C I D O D O P ACIE NTE. C ÂN U L A DE P O L IU R E TAN O OU TE F LO N ,
FLE XÍ VE L, ISENTA DE RE B AR B AS E Q U E  N Ã O P E R M I TA C O L AB AM E N TO O U AC O TO VE L AM E N TO ;
DE VE  P O S S IB I L I TAR  P RO G R E SS ÃO  SU AVE  N O  P AC I E NTE ,  SE M  R ES I S TÊN C I A,  S E M  N E C E SS I D ADE  D E
USO DE FOR ÇA EX TRA, SE M C AU S AR DE F O R MAÇ Õ E S NO TE CI DO ; DI SP OS ITIVO DE SE G U RAN Ç A
CO N F O R M E  N R 3 2 ;  D E VE  S E R  AC I O N AD O  S E M  A NE C E S S I D AD E D E  AP L I C AÇ ÃO  D E  F O RÇ A E X TR A E
SE M  A NE C E S S I DAD E  D E  M O VI M EN TO S  D E R O TAÇ ÃO ;  C AMAR A D E  R E F L U X O TR AN SP AR E N TE P AR A;

SE R I N GA,  C O M P R O TETO R  D E AG U L HA;  O  DI S P O S ITI VO  D E VE  FU N C I O NAR  S E M A N E CE S S I D AD E  D E
NE NH UM M O VI M E N TO DE RO TAÇ ÃO EM NE N H U M MO M E N TO DO P R O C ED I M EN TO DE P U N ÇÃO ;
P R O DU TO ATO XIC O, ES TE RI L; EM B ALAG E M IN DI VID UAL EM PAPEL GR AU CI RU R GI CO , CO M
AB E R TU R A AS SE P TI CA, C O N TE N D O EX TE R N AM E N TE D AD O S DE ID EN TIF I CAC AO ,
P R OC ED EN C IA,TIP O E DATA DE ES TE R IL I ZAC AO , VAL ID AD E, LOTE, IS E NC AO/ R EG I STR O NOI

!M.S. / ANVISA.  VAL IDADE  M IN IM A 20  M ESE S AP OS  E MI SS AO DA NF DE  E NTR EGA . Co ta Principal

F O R N E C E D O R :  T.D.  & V.  COMERCI O D E P R OD UTOS  O DON TO L OG ICOS E HOS P ITA LARE S L TDA

MAR CA:  SAF E- CATH

REGISTRO: 80679519004
LOTE: 230814
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TECNICA

ÍDISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G, IDENTIFICADO NAS , . j , Atende ( )Não atende
CORES PADRÃO UNIVERSAL Y

COM PROTETOR DE AGULHA (' Atende ( )Não a tende

AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO,  SEM REBARBAS OU
ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE
DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO
PACIENTE.

CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE
NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO;

DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA,
SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA,  SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO;

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO;

CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO
SANGUÍN EO;

CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM
PROTETOR DE AGULHA;

O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO;

PRODUTO ATOXICO,  ESTERIL;

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  COM ABERTURA
ASSEPTICA,  CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE,
ISENCAO/REGISTRO NO M.S. /ANVISA.

()Atende ( )Não atende

Atende ( )Não atende

Atende ( )Não atende

Atende ( )Não atende

tende ( )Não atende

tende ( )Não atende

(At e nde  ( )Não atende

( Atende ( )Não atende

(At e nde  ( )Não atende
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Prefeitura de
Jo i n v i l l e

CONCLUSÃO

Aprova o produto ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

/V:

DATA: , ,, 1,____1 - "i ASSINATURA DO PROFISSIONAL /CARIMBO:,
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XYZ[Y\]\Y]̂X_X̂àbX]\Y]\̂X̂c̀c\Y\d]X]e\c]̂X̂d̂`̂X

���������,AB������B���f�*��)4g����M7���������������
���*			
��
	�

HH�((�G$'�(h$�"K(&�(HK%��"i(G"j!

jkG�����Gl�

Análise de amostra item 41- Empresa Delf (0023977626)         SEI 24.0.187346-0 / pg. 10



Prefeitura de
Jo i n v i l l e

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM 43 - CATETER PERIFERICO N° 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44205 - CATETER PERIFERICO N° 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA'
INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM
PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU'
ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE
FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DEI
POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA
COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE,
SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE
ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO
SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR(
DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO
DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO,
ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE
ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20
MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal
FORNECEDOR: T.D. & V.  COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

'MARCA: SAFE-CATH

REGISTRO 80679519004

LOTE: 221137

(QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNIÇA

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS
CORES PADRÃO UNIVERSAL, -

LCOM PROTETOR DE AGULHA

(AGULHA EM AÇO,  COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU
ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE
DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO
PACIENTE.

CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL,  ISENTA DE REBARBAS E QUE
INAO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELA MENTO;

DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA,
SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA,  SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES
NO TECIDO;

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE ROTAÇ ÃO;

GAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO
SANGUÍNEO;

CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA,  COM
PROTETOR DE AGULHA;

O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO;

PRODUTO ATOXICO, ESTERIL;

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  COM ABERTURA
ASSEPTICA,  CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO,  VALIDADE, LOTE,

(\ )Atende ( )Não atende

(. )Atende ( )Nâoatendej

( )Atende (, )Não atende

(, )Atende( )Não atende

( )Atende (\ )Não atende

(,')Atende ( )Não atende

(. )Atende ( )Não atende

(. )Atende ( )Não atende

( )Atende ( .)Não atende

OAte nde ( )Não atende

( \)Atende ( )Não atende

ISENC AO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.
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CONCLUSÃO

Aprova o produto ( ) SIM (`.) NÃO

JUSTIFICATIVA: '
L G

c A i t

DATA:_ l., l ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: , f -C-
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