RELATORIO DE ENSAIO ACREDITADO N°: 7163/2015 -A

Data de Emissio:
Contratante:

Local de Amostragem:

Solicitante:
Endereco:

Descrigdo da Amostra:

Ponto de Coleta:
Area de Atuagao:

Tipo de Amostragem:
Data / Hora da Coleta:
Condigdes Ambientais:
Plano de Amostragem:
Método de Amostragem:

Aspecto da Amostra:

13/07/2015

COMITE CUBATAO JOINVILLE

Rua do Principe, 330 9° andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
COMITE CUBATAO JOINVILLE

Rua do Principe, 330 9° andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Agua Superficial

Rio Cachoeira- RCA3 - Ponte do Trabalhador

Comite

Simples

22/06/2015 11:53

Dia Nublado

RQ 0140 18/06/2015

PO 00117

Amarelada

Responsavel pela Coleta: Bruno Henrique Liermann. CRQ 13.403.556
Data de Recebimento no Labhoratério: 22/06/2015 14:12

RESULTADO DAS ANALISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025

; 2 hods .
Determinacao de Oleos e Balanca Standard Met CONAMA 357 Art 16:
. icéa - 10 mg/ )
Graxas Totais Analitica - 540 <10,0mg/L | 222 EdIQSO 5520 mg/L Virtualmente Ausente 25/06/2015
Bureta 25 - Standard Methods
Alcalinidade Total 110497 62,0 mg/L | 22a Edigao - 2320} 2,0 mg/L - 30/06/2015
B.
: Standard Methods
. - NAMA 35 16:
DBO (5 dias Oxmetro a4mal | 22aEdigdo- 5210 | 1.7mgi | CONAMA 357 ATIS T 5410672015
823 4 Mg 10 mg/L
B. [POP 073]
Colorimetrico
DQO Nanocolor- | < 30,0 mg/L | 18O 15705:2002. | 30 mg/L - 23/06/2015
871
CONAMA 357 Art 16:
Espectrofoto Standard Methods Ambien/tLe? f:rli:;toe;ozo
Fosforo Total metro Pharo | 0,72 mg/L | 22a Ediggo - 4500 | 0,03 mg/L | g, 2ol 025 26/06/2015
P-E intermediario: 0,
718 mgiL; Ambiente Ibtico:
0,1 mg/l
CONAMA 357 Art 16:
Espectrofoto Standard Methods Para pH=<7,5: 13,3
Nitrogénio Amoniacal metro Pharo -| 6,80 mg/L | 22a Edig&o - 4500 | 0,55 mg/L. | mg/L; Para 7.5 < pH =< 25/06/2015
719 NH3 - F, 8,5. 5,6 mg/L; Para pH >
8,5: 2,2 mg/L mg/L
Colorimétrico 3?93?14258&%53
Nitrogénio Total Nanocolor - 6,9 mg/L Methods 22° 0,6 mg/L - 25/06/2015
594 Edicsio 4500 D
Standard Methods
. . . . Balanga ! CONAMA 357 Art 16:
N L
Solidos Dissalvidos Totais Analitica . 540 < 15,0 mg/L |22a Ed:(;,éo 2540 | 15mg 500 mglL 07/07/2015
Sdlidos Totais Balanga 207,0 mg/L | Standard Methods | 15 mg/L -- 01/07/2015
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Analitica - 540

22a Edicédo - 2540
B

Solidos Totais Fixos

Balanga
Analitica - 540

Standard Methods
22a Edigéo - 2540
BekE

15 mg/L

01/07/2015

RESULTADO DAS ANALISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025 PARA LABORATORIOS TERCEIROS

Determinag&o de Coliformes |Vidraria Geral S;::Erigé'\ge_”;gf NM1|5/1100 CONAMA 357 Art 16: 24/06/2015
Fecais (Termotolerantes)* - 441 NMP/100 mL 9221-AB.C . 1000 NMP/100mL
. . Cromatégrafo ) CONAMA 357 Art 16:
Nitrato-N de lons -01g|  9-25 mg/L EPA 300.1:1997. | 0,20 mg/L 10,0 mgiL 24/06/2015

Determinagdo de Coliformes Fecals (Termotolerantes)*: Laboratéric de Ensaio Zinia acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC

17025, sob o nimero CRL 0362
Nitrato-N*: Laboratério de Ensaio BIOAGRI acreditado pela Cgcere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0172

LQ = Limite de Quantificagéo
Pl = Presencga de Interferentes

Atengao: Os resultados destas analises tém significagdo restrita e se aplicam tdo somente & amostra ensaiada.

Karina Zanella
CRQ/SC 13.200.347
Técnica Laboratorista I

Codigo de seguran¢a: 5987A9FF939FEQ1EAAS59B43C01560520
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Data de Emisséo:
Contratante:

Local de Amostragem:
Solicitante:

Endereco:

Descricao da Amostra:
Ponto de Coleta:

Area de Atuagio:

Tipo de Amostragem:
Data / Hora da Coleta:
Condi¢oes Ambientais:
Plano de Amostragem:
Método de Amostragem:
Aspecto da Amostra:

PARECER TECNICO

REFERENTE A ENSAIOS ACREDITADOS REALIZADOS NA AMOSTRA N°: 7163/2015

13/07/2015

COMITE CUBATAO JOINVILLE

Rua do Principe, 330 9° andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
COMITE CUBATAO JOINVILLE

Rua do Principe, 330 9° andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Agua Superficial

Rio Cachoeira- RCA3 - Ponte do Trabalhador

Comite

Simples

22/06/2015 11:53

Dia Nublado

RQ 0140 18/06/2015

PO 00117

Amarelada

Responsavel pela Coleta: Bruno Henrique Liermann. CRQ 13.403.556
Data de Recebimento no Laboratério: 22/06/2015 14:12

Parecer CONAMA Resolugdo N° 357 de 17 de margo de 2005, Art. 16 Agua Doce Classe 3: Nao Atende a normas e padrdes de
qualidade do CONAMA 357 Artigo 16, nos parametros Determinagéo de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*, Fosforo Total

As opinides e interpretagdes expressas acima nédo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério.

Atencéo: Os resultados destas analises tém significagéo restrita e se aplicam tdo somente a amostra ensaiada.
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Karina Zanelia
CRQ/SC 13.200.347
Técnica Laboratorista |l

Cddigo de seguranga; 5987A9FF939FEQ01EAAS9B43C015605620
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